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PRUFBERICHT

Identifizierung des Priiflabors

Priiflabor:

Archiv Nr.:

BIOTECON Diagnostics GmbH
Hermannswerder Haus 17
14473 Potsdam

5110-3

Untersuchte Substanz:
Lot Nr.:
Hersteller:

Lieferdatum:
Lagerbedingungen:
Wirksubstanz:

Identifizierung der Probe

blaue Frische

vom 26.07.2010
Edmund Ebert GmbH

Strawinskystr. 31

90455 Nurnberg

29.07.2010

dunkel, bei Raumtemperatur
QAV

Priifverfahren und seine Validierung

Methode:

Inaktivierungsmethode:

DIN EN 1276 (August 1997): Quantitativer Suspensi-
onstest zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung
chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in den
Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und 6ffent-
lichen Einrichtungen (Phase 2 / Stufe 1)
Membranfiltration

Zeitspanne der Priifung:
Aussehen:

pH-Wert:

Geruch:

Produktpriifkonzentration:

Priiftemperatur:
Kontaktzeit:
Belastungssubstanz:
Verdiinnungsmittel:
Stabilitat:

Inkubation:
Auszahlungsverfahren:
Test Organismen:

Prifbedingungen

04. bis 06. August 2010

hellblaue, wassrige Fliissigkeit

pH 4,01 (100 %),

produkttypisch

80 %

20 £ 1°C

5 min

0,3 g/l Rinderserumalbumin

Wasser standardisierter Harte (WSH)
keine Ausfallung

37°C+£1°C/ 24 h + 24h

Gusplatten / Membranfiltration
Staphylococcus aureus ATCC 6568
Enterococcus hirae ATCC 10541
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Escherichia coli ATCC 10536

1) 1al nicht aul den akkredilierten Bereich, 2) Untersuchung erfolgte in einem Fremdlabar IsosoM -t

Die Rohdaten werden 10 Jahre archiviert,
die Proben werden entsorgt, QM (( DAKKS

Diutsehe
Akkrodifierungsstelle
D-PLARTIS-01-00

Ewetitimen rasti » .
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Priifergebnisse
siehe Tabellen

Schlussfolgerung
In Anlehnung an die DIN EN 1276 (August 1997) weist das Produkt ,blaue Frische" vom
26.07.2010 eine bakterizide Wirkung auf flir die Referenzstdmme Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa und Escherichia coli fiir eine Produktkon-
zentration von 80 % bei einer Temperatur von 20°C und einer Kontaktzeit von 5 min unter
einer Belastung mit 0,3 g/l Rinderserumalbumin.

N %

Potsdam, 20. April 2015 Dr. Sven Volkmar

Leitung Services Mikraobiologie




Hermannswerder Haus 17 » 14473 Potsdam « Germany
Tel, +49-(0)331 - 2300 - 200 « Fax +49-(0)331 - 2300 — 299

@® BIOTECON Diagnostic:

——

Edmund Ebert GmbH 5110-3_ EN1276 PB_(V3)_Umschr.01 26. April 2015 Seite 3von 3
Ergebnisse*:
Untersuchte Substanz: blaue Frische
Lot Nr.: 26.07.2010
Belastungssubstanz: 0,3 g/l Rinderserumalbumin
Inaktivierungsmethode: Membranfiltration/
Tabelle 1: Validierung
Kontrollen Staphylococcus Enterococcus Pseudomonas Escherichia
aureus hirae aeruginosa coli
Ve 10 1347127 100/97 109/81 52/63
ctsenin; Ve 10% 13/10 8/8 8/10 15/5
P Nv; 1,3x 10° 9,9 x 10° 9,5x 10° 6,2 x 10°
Ve 10°% 80/ 50 1127107 114/ 109 41/36
Kontrolle A A: 6,5x 10" 6,1x10° 1,1x10° 3.9x10°
Az 0,05 Nv: erfullt erflllt erflillt erflllt
Ve 10" 98/86 77180 59/70 32/31
Kontrolle B B: 9,2x 107 7.9x 10" 6,5x 10 3,2x 10’
B 20,05 x Nv: erfiillt erfiillt erfiillt erfilit
ve 10 85/70 18170 57/7 21/25
K°&‘ﬁ"'; c ¢; 7.8 x 10° 1,8 x 107 57 x 10° 2,6x 10°
! C205xB: erfiillt erfilllt erfilllt erfilll
Kontrolle A = ohne Desinfektionsmittel
Kontrolle B = Nicht-Toxizitét des Neutralisationsmittels
Kontrolle C = Kontrolle der Neutralisation
V¢ = Lebendkeimzahl
Nv = Anzahl der Koloniebildenden Einheiten KBE/ml in der Bakterienkontrollsuspension
n.a. = nicht auswertbar
Tabelle 2: Testergebnisse
Konzentration Staphylococcus Enterococcus Pseudomonas Escherichia
% (viv) aureus hirae aeruginosa coli
Ve 107 24/23 151712 30/27 35/28
Bakterien- Ve 10 3/1 2/1 1/1 5/4
suspension N: 2,4 x10° 1,56x10° 2,9 x 10° 3,2x10°
Na 24x10’ 1,5x 10 2,9x 10 32x10
Ve 4/1 0/0 0/0 0/0
: Na: <1,5x 10 <1,5x 10 <1,5x 10° <1,5x 10
80 % R: >10° >10° >10° >10°
R210° erfiillt erfiillt erfiillt erfilllt

Ve = Lebendkeimzahl
N = Anzahl der Koloniebildenden Einheiten KBE/ml in der Bakterientestsuspension
Na = Anzahl der Koloniebildenden Einheiten KBE/ml im Testansatz
R = Reduktion der Lebendkeimzahl|
n.a. = nicht auswertbar

* Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.




